Descripcion:

El barniz para caries copal Alpha-dent® se utiliza para formar una

barrera para proteger la dentina expuesta y reducir la pérdida de

liquido alrededor de la interfaz de restauracion del diente.

Indicaciones de uso:

* Reduce la pérdida marginal en lainterfaz del diente/restauracion.

« Barniz intermedio para formar una barrera para proteger los
tubulos de la dentina expuesta.

« Anterior al reemplazo de restauraciones de amalgama,
compuestas, de oro o porcelana.

Advertencias:

« Elbarniz para caries copal Alpha-dent® es altamente inflamable.
Manténgalo alejado de fuentes de ignicion. Utilicelo solo en
areas bien ventiladas.

« Elbarniz para caries copal Alpha-dent® es altamente volatil.

Precauciones generales:

« Laleyfederalde EE. UU. restringe la venta de este dispositivo por
parte de un dentista o a solicitud de este.

* Revise las instrucciones y la ficha de datos de seguridad
(www.dentaltech.com/resource) antes de iniciar el tratamiento.
Utilice el producto seguin las indicaciones Unicamente.

« Reemplace siempre la tapa después de cada uso.

Reacciones adversas:

Las afecciones respiratorias, oculares o cutaneas preexistentes o

alérgicas pueden empeorar a causa de la exposicion a este

producto.

Instrucciones de uso:

1. Prepare el diente de la forma habitual.

2. Aisle y seque el diente minuciosamente con aire comprimido sin
humedad ni aceite.

3.Empape bien un cepillo u otro aplicador adecuado con barniz
para caries copal Alpha-dent® y aplique una capa generosa
sobre el diente preparado. Aplique aire con cuidado durante 10
segundos para evaporar los volatiles restantes.

4.Para garantizar una cobertura completa, repita el paso 3. La
cobertura final seca tendra un aspecto brillante.

5. Cuando esté completamente seco, podra colocar la restauracion.

Almacenamiento:

« Las condiciones de almacenamiento recomendadas son de 2 °C

(36 °F) a 27 °C (80 °F), y se debe dejar el producto a temperatura

ambiente antes de usarlo (23 °C [73 °F]). Consulte la fecha de

vencimiento en la parte exterior del envase.

El material es volatil. Selle el envase inmediatamente luego de su

uso.

No lo exponga a temperaturas elevadas nialuzintensa.

Descrizione:

Lo smalto per cavita dentali Alpha-dent® Copal viene utilizzato per

formare una barriera protettiva per la dentina esposta e ridurre le

perdite di liquido attorno all'interfaccia di ricostruzione del dente.

Indicazioni per l'uso:

« Ridurre le perdite marginali nell'interfaccia dente/ricostruzione.

» Smalto intermedio per formare una barriera protettiva per i tubuli
dentinali esposti.

« Prima del posizionamento di ricostruzioni con amalgama,
composito, oro o porcellana

Avvertenze:

« Lo smalto per cavitd dentali Alpha-dent® Copal & altamente
infiammabile; tenere lontano da fonti di accensione. Usare soloin
un'area ben ventilata.

+ Lo smalto per cavita dentali Alpha-dent® Copal & altamente
volatile.

Precauzioni generali:

« Le leggi federali degli Stati Uniti consentono la vendita del
dispositivo soltanto ai dentisti o su loro prescrizione.

« Primadiiniziare il trattamento, rivedere le istruzioni e la scheda di
sicurezza (SDS) (www.dentaltech.com/resource).  Utilizzare
soltanto in base alle indicazioni.

« Tappare nuovamente dopo ogni utilizzo.

Reazione avversa:

Allergie o precedenti disturbi respiratori, oculari o cutanei possono

aggravarsi a seguito dell'esposizione a questo prodotto.

Istruzioni per l'uso:

1. Preparare il dente come di consueto.

2.Isolare e asciugare accuratamente con aria compressa priva di
umidita e olio.

3. Saturare completamente un pennellino o altro applicatore con
smalto per cavita dentale Alpha-dent® Copal e applicare uno
strato spesso e uniforme sul dente preparato. Soffiare
delicatamente per 10 secondi per far evaporare eventuali volatili
rimanenti.

4.Per garantire la copertura completa, ripetere il passaggio 3. |l
rivestimento asciugato finale avra un aspetto lucido.

5.Al termine dell'asciugamento, & possibile collocare la
ricostruzione.

Conservazione:

La temperatura di conservazione consigliata & compresa tra 2

°C/36 °F e 27 °C/80 °F; prima dell'uso il prodotto deve essere

portato a temperatura ambiente (23 °C/73 °F). Consultare la data
discadenza sulla confezione esterna.

Il materiale & volatile, sigillare immediatamente il contenitore

dopo l'uso.

Non esporre atemperature elevate o a luce intensa.

Beschreibung:

Alpha-dent® Kopal-Kavitatenlack formt eine Barriere zum Schutz

von freiliegendem Dentin und zur Reduzierung des

Flussigkeitsaustritts um die Grenzflache der Zahnrestauration.

Anwendungsgebiete:

* Reduzierung von Randspaltbildung an der Grenzflache der
Zahnrestauration.

« Provisorischer Lack zur Bildung einer Barriere zum Schutz von
freiliegenden Dentintubuli.

« Vor der Platzierung von Amalgam-, Komposit-, Gold- oder
Keramikrestaurationen.

Warnhinweise:

« Alpha-dent® Kopal-Kavitatenlack ist leicht entziindlich und muss
von Zindquellen ferngehalten werden. Nur in gut belufteten
Bereichen verwenden.

« Alpha-dent® Kopal-Kavitatenlack ist leicht fliichtig.

Allgemeine VorsichtsmaBnahmen:

« GemalR US-Bundesgesetz darf dieses Produkt nur durch
Zahnérzte oder auf deren Anordnung verkauft werden.

*Die Gebrauchsanweisung und das SDS
(www.dentaltech.com/resource) vor der Behandlung durchlesen.
Nurgemén den Anweisungen verwenden.

« Die Kappe nach jeder Anwendung wieder aufsetzen.

Unerwiinschte Reaktionen:

Allergische oder bestehende Haut-, Augen- oder

Atemwegserkrankungen kénnen sich durch den Kontakt mit diesem

Produkt verschlimmern.

Gebrauchsanweisung:

1.Den Zahn auf gewohnliche Weise vorbereiten.

2.Den Zahn isolieren und grundlich mit wasser- und olfreier
Druckluft trocknen.

3.Eine Pinselspitze oder einen anderen geeigneten Applikator
vollstéandig mit Alpha-dent® Kopal-Kavititenlack tranken und
grofRzugig eine einzelne Schicht auf den vorbereiteten Zahn
auftragen. Zehn Sekunden lang mit Luft trocknen, um alle
fluchtigen Bestandteile zu verdampfen.

4.Schritt 3 wiederholen, um eine vollstandige Abdeckung zu
gewahrleisten. Die endgiiltige getrocknete Beschichtung weist
ein glanzendes Erscheinungsbild auf.

5.Wenn der Kavitatenlack vollstéandig trocken ist, kann die
Restauration platziert werden.

Lagerung:

Das Material zwischen 2 °C und 27 °C (36 °F und 80 °F) lagern

und vor der Verwendung auf Raumtemperatur (23 °C [73 °F])

erwdrmen lassen. Das Verfallsdatum ist auf der

Aufenverpackung aufgedruckt.

Das Material ist flichtig. Behaltnis nach Gebrauch sofort

verschlieRen.

Das Material darf keinen erhéhten Temperaturen oder intensiver

Lichteinstrahlung ausgesetzt werden.

Description:

Alpha-dent® Copal cavity varnish is used to form a barrier to protect

exposed dentin and reduce fluid leakage around the tooth

restoration interface.

Indications for Use:

* Reduce marginal leakage at the tooth/restoration interface.

« Intermediary varnish to form a barrier to protect exposed dentin
tubules.

« Prior to replacement of amalgam, composite, gold or porcelain
restorations.

Warnings:

+ Alpha-dent® Copal cavity varnish is highly flammable, keep away
from sources of ignition. Use only in awell-ventilated area.

+ Alpha-dent® Copal cavity varnish is highly volatile.

General Precautions:

» U.S. Federal Law restricts this device to sale by or on the order of
adentist.

* Review instructions and SDS (www.dentaltech.com/resource)
prior to beginning treatment. Use only as directed.

« Always replace cap after each use.

Adverse Reaction:

Allergic or pre-existing skin, eye and respiratory conditions may be

aggravated by exposure to this product.

Instructions for Use:

1. Prepare the tooth in the usual manner.

2.lsolate and dry tooth thoroughly with moisture-free and oil-free
compressed air.

3. Thoroughly saturate a brush or other suitable applicator with
Alpha-dent® Copal cavity varnish and generously apply one coat
onto the prepared tooth. Gently apply air for 10 seconds to
evaporate any remaining volatiles.

4.To ensure complete coverage, repeat step 3. The final dried
coating will have a glossy appearance.

5. When completely dried the restoration may be placed.

Storage:

* Recommended storage conditions are between 2°C/36°F to
27°C/80°F, bringing to room temperature before using
(23°CJ73°F). See outer package for expiry date.

« Material is volatile, seal containerimmediately after use.

« Do notexpose to elevated temperatures or intense light.
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Opis:

Kopalowy lakier podktadowy Alpha-dent® Copal jest stosowany do

tworzenia bariery chronigcej odstonieta zebine oraz zapobiegajgcej

wyciekowi ptynu na styku zeba z wypetieniem.

Wskazania do stosowania:

« Ograniczenie wycieku ptynu na styku zeba z wypetnieniem.

« Lakier podktadowy tworzgcy bariere ochronng dla odstonietych
kanalikéw zgbinowych.

« Przed wymiang wypetnien amalgamatowych, kompozytowych, ztotych
lub porcelanowych.

Ostrzezenia:

« Kopalowy lakier podktadowy Alpha-dent® Copal jest tatwopalny. Nalezy
chroni¢ go przed zrédtami zaptonu. Uzywaé wytacznie w dobrze
wentylowanych pomieszczeniach.

« Kopalowy lakier podktadowy Alpha-dent® Copal jest bardzo lotny.

Ogolne srodki ostroznosci:

Zgodnie z prawem federalnym USA niniejszy produkt moze by¢

sprzedawany wytgcznie przez stomatologa lub na jego zlecenie.

Przed rozpoczgciem leczenia przeczytac instrukcje i karte

charakterystyki substancji (www.dentaltech.com/resources).  Srodek

nalezy stosowac wytgcznie zgodnie z instrukcjami.

Zatozy¢ nakretke po kazdym uzyciu.

Reakcja niepozadana:

W wyniku kontaktu z tym produktem moga nasili¢ sie alergie lub istniejace

wczeéniej dolegliwoséci skory, oczu i drog oddechowych.

Instrukcja uzytkowania:

1. Opracowac zab w tradycyjny sposéb.

2.0dizolowac¢ i doktadnie wysuszy¢ zab suchym sprezonym powietrzem
niezawierajgcym oleju.

3.Doktadnie namoczy¢ pedzelek lub inny odpowiedni aplikator w
kopalowym lakierze podktadowym Alpha-dent® Copal i na opracowany
zgb natozy¢ do$¢ grubg, pojedyncza warstwe. Delikatnie osuszacé
powietrzem przez 10 sekund, aby wszystkie pozostate substancje lotne
wyparowaty.

4. Aby zagwarantowa¢ doktadne pokrycie, powtérzy¢ krok 3. Ostateczna,
wysuszona warstwa powinna by¢ blyszczaca.

5. Po catkowitym wyschnigciu mozna zatozy¢ wypetnienie.

Przechowywanie:

Zaleca sie przechowywanie w temperaturze migdzy 2°C/36°F a

27°C/80°F; przed uzyciem produkt musi osiggna¢ temperature pokojowa

(23°C/73°F). Date waznosci podano na opakowaniu zewnetrznym.

Materiat jest lotny, nalezy szczelnie zamkna¢ pojemnik natychmiast po

uzyciu.

Nie wystawia¢ na dziatanie podwyzszonej temperatury badz

intensywnego $wiatta.

Aciklama:

Alpha-dent® Copal kavite vernigi, korumasiz dentini korumaya ve dig

restorasyon arabiriminin etrafindaki sivi sizintisini azaltmaya yénelik bir

bariyer olusturmak igin kullanihr.

Kullanim Endikasyonlari:

« Dig/restorasyon arabirimindeki marjinal sizintiyi azaltmak.

« Korumasiz dentin tibdllerini korumaya yonelik bir bariyer olusturan
intermediyer parlatici.

« Amalgam, kompozit, altin veya porselen restorasyon degisimleri
oncesinde.

Uyarilar:

« Alpha-dent® Copal kavite vernigi yiiksek diizeyde yanicidir. Alev
kaynaklarindan uzak tutun. Yalnizca iyi havalandiriimis bir alanda
kullanin.

« Alpha-dent® Copal kavite vernigi yiiksek diizeyde ugucudur.

Genel Onlemler:

« ABD Federal Yasasi, bu cihazin yalnizca bir dis doktoru tarafindan veya
dis doktorunun siparisi izerine satin alinmasina izin vermektedir.

« Tedaviye baslamadan 6nce talimatlari ve SDS formunu
(www.dentaltech.com/resource) gézden gegirin.  Yalnizca talimatlar
dogrultusunda kullanin.

« Herkullanimdan sonra kapagi mutlaka degistirin.

Advers Reaksiyon:

Alerjik durumlar veya 6nceden mevcut olan cilt, géz ve solunum

rahatsizliklari bu Griine maruziyet sonrasinda agirlasabilir.

Kullanim Talimatlan:

1. Digi her zaman oldugu gibi hazirlayin.

2.Disi izole edin ve nem ve yag icermeyen basingl hava ile iyice
kurutun.

3.Firgay! veya diger uygun aplikatérii Alpha-dent® Copal kavite
vernigine iyice batirin ve hazirlanan dis tizerine bol bir katman
uygulayin. Kalintilarin buharlagsmasi igin 10 saniye oyunca hafifge
hava uygulayin.

4.Tam kaplama saglandigindan emin olmak igin 3. adimi
tekrarlayin. Son kurumus kaplama parlak bir gériiniime sahip
olmalidir.

5. Tamamen kuruduktan sonra restorasyon yerlestirilebilir.

Saklama:

« Onerilen saklama kosullari, 2°C/36°F ile 27°C/80°F arasidir ve
kullanmadan 6nce oda sicakligina (23°C/73°F) getirilmelidir. Son
kullanma tarihiigin dig ambalaja bakin.

« Madde ugucudur, kullandiktan hemen sonra kapagini kapatin.

« Yuksek sicakliga veya kuvvetli isiga maruz birakmayin.

Descriere:

Lacul dentar pentru cavitati Alpha-dent® din copal este utilizat

pentru a forma o bariera in scopul protejarii dentinei expuse si

pentru a reduce scurgerile de lichide in jurul interfetei
dinte/restaurare.

Indicatii de utilizare:

* Reduceti scurgerile marginale de la nivelul interfetei
dinte/restaurare.

« Aplicatilacul dentar intermediar pentru a forma o bariera in scopul
protejarii tubulilor dentinari expusi.

« Inainte de aplicarea restaurarilor din amalgam, material compozit,
aur sau portelan.

Avertismente:

« Lacul dentar pentru cavitéti Alpha-dent® din copal este foarte
inflamabil, a se feri de surse de aprindere. A se utiliza exclusiv in
spatii bine ventilate.

« Lacul dentar pentru cavitatiAlpha-dent® din copal este foarte
volatil.

Masuri generale de precautie:

* Legea federala din SUA prevede restrictii pentru vanzarea
acestui dispozitiv numai de catre sau la indicatia unui dentist.

« Consultati instructiunile si fisa tehnica de securitate
(www.dentaltech.com/resource) inainte de inceperea
tratamentului. Ase utiliza doar conform instructiunilor.

« Reaplicati intotdeauna capacul dupa fiecare utilizare.

Reactie adversa:

Expunerea la acest produs poate agrava alergiile sau afectiunile

cutanate, oculare si respiratorii preexistente.

Instructiuni de utilizare:

1. Pregatiti dintele in mod obisnuit.

2. Izolati si uscati bine dintele cu aer comprimat fara umiditate si fara
ulei.

3.imbibagi complet o perie sau un aplicator adecvat in lacul dentar
pentru cavitéti Alpha-dent® din copal si aplicati un strat generos si
uniform pe dintele pregatit. Aplicati usor aer timp de 10 secunde
pentru a evapora orice substante volatile ramase.

4.Pentru a asigura acoperire completd, repetati pasul 3. Stratul
final uscat va conferi un aspect stralucitor.

5. Atunci cand este complet uscat, poate fi aplicata restaurarea.

Depozitare:

Conditiile recomandate de depozitare sunt intre 2°C/36°F si

27°C/80°F; aduceti la temperatura camerei inainte de utilizare

(23°C/73°F). Consultati ambalajul secundar pentru data expirarii.

Materialul este volatil, inchideti etans recipientul imediat dupa

utilizare.

Nu expunetila temperaturi ridicate sau lumina intensa.

Aprasas

Alpha-dent® Copal ertmiy lakas naudojamas norint suformuoti
pazeistg denting apsaugancia ir skyscio tekéjimg aplink danty
restauracijos vieta mazinancig danga.

Naudojimo indikacijos

« Nedideliam skyscio tekéjimui danty restauracijos vietoje mazinti.

« Tarpinis lakas, apsaugantis pazeisto dentino kanalélius.

« Prie$ keic¢iant amalgamos, kompozity, aukso ar porceliano danty

restauracines medziagas.

Ispéjimai

« Alpha-dent® Copal ertmiy lakas labai degus, jj reikia laikyti
atokiau nuo liepsnos $altiniy. Naudokite tik gerai védinamoje
patalpoje.

« Alpha-dent® Copal ertmiy lakas labai lakus.

Bendrosios atsargumo priemonés

Pagal JAV federalinius jstatymus $ig priemone leidZziama parduoti

tik odontologui arba jo nurodymu.

Pries pradédami gydyti, perskaitykite instrukcijas ir saugos

duomeny lapg (www.dentaltech.com/resource). Naudokite tik

taip, kaip nurodyta.

Kiekvieng kartg panaudoje uzdékite dangtelj.

Nepageidaujama reakcija

Sio gaminio poveikis gali sustiprinti alergines bakles ar esamus

odos, akiy ir kvépavimo sistemos sutrikimus.

Naudojimo instrukcijos

1. Paruoskite dantj jprastu badu.

2. Dantj izoliuokite ir kruop$¢iai nusausinkite sausu suspaustu oru
be alyvos.

3.Kruops¢iai sumirkykite Sepetélj arba kitg tinkama aplikatoriy
Alpha-dent® Copal ertmiy laku ir ant paruo$to danties uztepkite
vieng sluoksnj. 10 sekundziy $velniai dZiovinkite oru, kad
iSgaruoty visos lakiosios medziagos.

4.Norédami uztikrinti, kad padengtas visas dantis, dar kartg
pakartokite 3 veiksmg VisiSkaiiSdzitvusi danga yra blizgi.

5.Dangai visiSkai iSdzidvus, galima keisti danties restauracing
medziaga.

Laikymas

Rekomenduojama laikyti nuo 2 °C (36 °F) iki 27 °C (80 °F)

temperataroje, prie§ naudodami leiskite susilti iki kambario

temperatiros (23 °C (73 °F)). Tinkamumo naudoti data nurodyta

antiSorinés pakuotés.

Medziaga yra laki; panaudoje i$§ karto sandariai uzdarykite

talpykle.

Saugokite nuo auks$tesnés temperataros ir intensyvios $viesos.

Description:

Le vernis pour carie Alpha-dent® Copal est utilisé pour former une

barriére afin de protéger la dentine exposée et réduire les fuites de

fluide autour de I'interface de restauration de la dent.

Indications d'utilisation :

Réduire les fuites marginales au niveau de linterface de la

dent/restauration.

Vernis intermédiaire pour former une barriere afin de protéger les

tubules de ladentine exposée.

Avant le remplacement des restaurations en amalgame,

composite, or ou porcelaine.

Mises engarde :

« Le vernis pour carie Alpha-dent® Copal est hautement
inflammable ; le tenir éloigné des sources d'ignition. Utiliser
uniquement dans un espace bien aéré.

« Levernis pour carie Alpha-dent® Copal est hautement volatile.

Précautions générales :

Selon la législation fédérale américaine, ce produit ne peut étre

vendu que par un dentiste ou sur ordonnance d'un dentiste.

Passer enrevue les instructions et la fiche de données de sécurité

(FDS) (www.dentaltech.com/resource) avant de commencer le

traitement. N'utiliser le produit que conformément aux

instructions.

Replacer toujours le bouchon aprés chaque utilisation.

Réaction indésirable :

Les allergies ou affections pré-existantes relatives a la peau, aux

yeux et aux voies respiratoires sont susceptibles d'étre aggravées

par une exposition a ce produit.

Mode d'emploi:

1. Préparer la dent comme d'ordinaire.

2.1soler et sécher soigneusement la dent avec de I'air comprimé
sans huile ni humidité.

3.Imbiber la pointe d'une brosse ou d'un autre applicateur approprié
de vernis pour carie Alpha-dent® Copal et appliquer
généreusement une couche uniforme sur la dent préparée.
Appliquer doucement de I'air pendant 10 secondes pour évaporer
les résidus volatiles.

4.Pour garantir une couverture compléte, répéter I'étape 3. Une
fois seéche, la couche finale aura une apparence brillante.

5.Lorsqu'elle est complétement seche, la restauration peut étre

placée.
Stockage :
Les conditions de stockage recommandées sont comprises entre
2 °C/36 °F et 27 °C/80 °F et le matériau doit étre a température
ambiante avant d'étre utilisé (22 °C/72 °F). Voir I'emballage
extérieur pour la date d'expiration.
Matériau volatile ; fermer immédiatement le contenant aprés
usage.
Ne pas exposer a des températures élevées ou a une lumiére
intense.

-Lamarque CE a été obtenue en 1998.

Beschrijving:

Alpha-dent® Copal beschermlak wordt gebruikt om een barriére te

vormen ter bescherming van blootliggend dentine en om vloeistof

rondom het gerestaureerde tandoppervlak te verminderen.

Indicaties voor gebruik:

« Verminderen van marginale lekken rondom het tand-
Jrestauratieopperviak.

« Tussenliggende lak als barriere ter bescherming van
blootliggende dentinetubuli.

« Voorafgaand aan de vervanging van restauraties met amalgaam,
composiet, goud of porselein.

Waarschuwingen:

« Alpha-dent® Copal beschermlak is brandbaar, dus houd het uit de
buurt van ontstekingsbronnen. Alleen gebruiken in een goed
geventileerde omgeving.

« Alpha-dent® Copal beschermlak is zeer vluchtig.

Algemene voorzorgsmaatregelen:

Volgens de Amerikaanse wetgeving mag dit hulpmiddel alleen

door of op voorschrift van een tandarts worden gekocht.

Bekijk de instructies en veiligheidsinformatiebladen (op

www.dentaltech.com/resources) alvorens met de behandeling te

beginnen. Uitsluitend volgens de aanwijzingen gebruiken.

Vervang de dop altijd na elk gebruik.

Bijwerking:

Blootstelling aan dit product kan allergische of reeds bestaande

aandoeningen van de huid, ogen en luchtwegen verergeren.

Gebruiksaanwijzing:

1.Bereid de tand op gebruikelijke wijze voor.

2.Isoleer de tand en droog de tand grondig met vocht- en olievrije
perslucht.

3.Breng de Alpha-dent® Copal beschermlak in één laag aan op de
tand met een borstel of ander geschikt hulpmiddel. Blaas
voorzichtig met lucht gedurende 10 seconden om resterende
vluchtige stoffen te verwijderen.

4.Herhaal stap 3 om zeker te zijn van een volledige dekking. De
uiteindelijke droge coating is glanzend.

5. Wanneer de coating volledig droog is, kan de restauratie worden
uitgevoerd.

Opslag:

« De aanbevolen opslagtemperatuur is 2 °C tot 27 °C. Het product
moet voor gebruik op kamertemperatuur (23 °C) worden
gebracht. Op de buitenste verpakking is de uiterste
gebruiksdatum aangegeven.

« Hetmateriaal is vluchtig, dus sluit de verpakking direct na gebruik.

« Nietblootstellen aan hoge temperaturen of fel licht.



