Descripcion:

El acondicionador metalico Alpha-dent® es para usarse como cebador

para amalgama, oro, o acero inoxidable. La superficie metalica

acondicionada proporcionara la superficie de unién éptima para el
adhesivo.

Indicaciones de uso:

El acondicionador metalico Alpha-dent® es un cebador usado para

mejorar la unién entre todos los tipos de metales (amalgama, oro o

acero inoxidable) y los materiales compuestos (y/o adhesivos de

union).

Contraindicaciones:

El acondicionador metalico Alpha-dent® esta contraindicado en

pacientes con antecedentes médicos de reacciones alérgicas graves a

los compuestos de metacrilato.

Advertencia:

El acondicionador metalico Alpha-dent® es inflamable; debe

mantenerse alejado de los posibles focos de ignicion.

Evite el contacto con los ojos y con el tejido blando. En caso de

contacto con los ojos, lave inmediatamente con agua abundante

durante al menos 15 minutos, manteniendo los parpados abiertos.

Busque inmediatamente atencion médica.

En caso de contacto con la piel, lavela con agua y jabon. Silairritacion

contintia, consulte a un médico.

Precauciones generales:

« La legislacion federal estadounidense restringe la venta de este
dispositivo a un dentista, o por prescripcién de un dentista.

* Revise las instrucciones y la ficha de datos de seguridad
(www.dentaltech.com/resource) antes de comenzar el tratamiento.
Uselo exclusivamente como se indica.

Reacciones adversas:

Las reacciones alérgicas o las dolencias cutaneas, oculares y

respiratorias ya existentes se pueden agravar debido a la exposicién a

este producto.

Instrucciones de uso:

1.Aisle el diente a reparar con rodillos de algodén y/o un dique de goma.

2.Raspe la superficie metalica a unir bien con una fresa de diamante
intermedia o una microarenadora. Si hay esmalte, grabe durante 15
segundos con el grabador Alpha-dent® o Alpha-Etch37°. Siga
siempre las instrucciones segun las directrices del fabricante, y revise
el etiquetado del producto antes del uso.

3.Enjuague la superficie del metal grabado con agua abundante, y
séquelo con aire comprimido exento de humedad.

4.Aplique un revestimiento fino y uniforme del acondicionador metalico
Alpha-dent® sobre la superficie metalica rugosa. Deje secar durante
20 segundos, y seque con aire a bajo caudal para evaporar los
posibles compuestos volatiles remanentes.

5.Contintie con la cementacion o la reparacion segun las instrucciones
delfabricante, y revise el etiquetado del producto antes del uso.

Almacenamiento:

» Las condiciones de almacenamiento recomendadas estan entre
2°C/36°F y 27°C/80°F, poner a temperatura ambiente antes del uso
(22°C/72°F). No congelar. Examine el envase externo para
comprobar la fecha de caducidad.

« El material es volatil, precinte el recipiente inmediatamente después
deluso.

Descrizione:

Il Condizionatore per metalli Alpha-dent® deve essere utilizzato come

primer per amalgama, oro o acciaio inossidabile. La superficie metallica

condizionata fornisce le condizioni di bonding ottimali per I'adesivo.

Indicazioni per l'uso:

Il Condizionatore per metalli Alpha-dent® & un primer utilizzato per

migliorare il bonding tra tutti i tipi di metallo (amalgama, oro o acciaio

inossidabile) e di compositi (e/o adesivi di bonding).

Controindicazioni:

Il Condizionatore per metalli Alpha-dent® & controindicato in pazienti

che abbiano manifestato gravi reazioni allergiche ai composti di

metacrilato.

Avvertenza:

« Il Condizionatore per metalli Alpha-dent® & infiammabile; tenere

lontano da fonti di accensione.

Evitare il contatto con occhi e tessuto molle. In caso di contatto con gli

occhi, lavare immediatamente con abbondante acqua per almeno 15

minuti tenendo le palpebre aperte. Richiedere immediata assistenza

medica.

In caso di contatto con la pelle, lavare con acqua e sapone. Se

l'irritazione persiste, consultare un medico.

Precauzioni generali:

« Le leggi federali degli Stati Uniti consentono la vendita del dispositivo
soltanto ai dentisti o su loro prescrizione.

« Prima di iniziare il trattamento, rivedere le istruzioni e la scheda di
sicurezza (SDS) (www.dentaltech.com/resource). Utilizzare soltanto
in base alle indicazioni.

Reazione avversa:

Allergie o precedenti disturbi respiratori, oculari o cutanei possono

aggravarsi a seguito dell'esposizione a questo prodotto.

Istruzioni perl'uso:

1.Isolare il dente da riparare con batuffoli di cotone e/o una diga in
gomma.

2.Irruvidire al superficie metallica da fissare con una fresa diamantata
media o una microsabbiatrice. Se € presente smalto, mordenzare per
15 secondi con il mordenzante Alpha-dent® o Alpha-Etch37°.
Seguire sempre le istruzioni fornite dal produttore e consultare la
documentazione del prodotto prima dell'uso.

3.Risciacquare in modo approfondito la superficie metallica
mordenzata con acqua e asciugare con aria compressa priva di
umidita.

4.Applicare uno strato sottile e uniforme di Condizionatore per metalli
Alpha-dent® alla superficie metallica irruvidita. Lasciar asciugare per
20 secondi e soffiare leggermente la superficie metallica condizionata
per consentire I'evaporazione dei volatili rimanenti.

5.Procedere con la cementazione o la riparazione come indicato nelle
istruzioni fornite dal produttore e consultare la documentazione del
prodotto prima dell'uso.

Conservazione:

« La temperatura di conservazione consigliata € compresa tra
2°C/36°F e 27°C/80°F; prima dell'uso il prodotto deve essere portato
a temperatura ambiente (22°C/72°F). Non congelare. Consultare la
data di scadenza sulla confezione esterna.

« Il materiale & volatile, sigillare immediatamente il contenitore dopo
l'uso.

Beschreibung:

Alpha-dent® Metall-Conditioner wird als Grundierung fiir Amalgam,

Gold oder Edelstahl verwendet. Die Metalloberflache mit Conditioner

bietet die optimale Oberflache fiir die Bindung mitdem Kleber.

Anwendungsgebiete:

Alpha-dent® Metall-Conditioner ist eine Grundierung, die zur

Verbesserung der Bindung zwischen allen Arten von Metall (Amalgam,

Gold oder Edelstahl) und Kompositen (und/oder Klebern) verwendet

wird.

Kontraindikationen:

Alpha-dent® Metall-Conditioner ist bei Patienten mit bekannten

schweren allergischen Reaktionen auf Methacrylatverbindungen

kontraindiziert.

Achtung:

Alpha-dent® Metall-Conditioner ist brennbar und muss von Flammen

ferngehalten werden.

Kontakt mit Augen und Weichgewebe vermeiden. Bei Kontakt mit den

Augen sofort mindestens 15 Minuten lang mit ausgiebig Wasser

abspulen und dabei das Augenlid offen halten. Sofort einen Arzt

hinzuziehen.

Bei Hautkontakt mit Wasser und Seife abwaschen. Bei anhaltender

Reizung einen Arzt zu Rate ziehen.

Allgemeine VorsichtsmaRnahmen:

* Gemal US-Bundesgesetz darf dieses Produkt nur durch Zahnérzte
oder auf deren Anordnung abgegeben werden.

« Die Gebrauchsanweisung und das MSDS (Materialsicherheitsblatt)
(www.dentaltech.com/resource) vor der Behandlung durchlesen. Nur
gemal den Anweisungen verwenden.

Nebenwirkungen:

Allergische oder bestehende Haut-, Augen- oder

Atemwegserkrankungen kénnen sich durch den Kontakt mit diesem

Produkt verschlimmern.

Gebrauchsanweisung:

1.Den zu reparierenden Zahn mit Watterélichen und/oder einem
Kofferdamisolieren.

2.Die zu klebende Metalloberflache mit einer mittleren
Diamantzahnbohrer oder einem Microetcher aufrauen. Falls
Zahnschmelz vorhanden ist, 15 Sekunden lang mit Alpha-dent®
Atzmittel oder Alpha-Etch37° &tzen. Stets die
Herstelleranweisungen befolgen und vor der Verwendung die
Produktkennzeichnung tiberprifen.

3.Die veratzte Metalloberflache griindlich mit Wasser abspulen und mit
wasserfreier Druckluft trocknen.

4.Eine diinne, gleichmaRige Schicht Alpha-dent® Metall-Conditioner
auf die aufgeraute Metalloberflache aufbringen. 20 Sekunden lang
trocknen lassen und die Metalloberflache mit Conditioner leicht
lufttrocknen, sodass alle verbleibenden fliichtigen Stoffe verdampfen.

5.Mit der Zementierung oder Reparatur gemé&aR den
Herstelleranweisungen fortfahren und vor der Verwendung die
Produktkennzeichnung tiberprifen.

Lagerung:

« Die empfohlene Lagertemperatur betragt 2°C/36 °F bis 27°C/80°F,
vor der Verwendung sollte es auf Raumtemperatur gebracht werden
(22°C/72°F). Nicht einfrieren. Das Verfallsdatum befindet sich auf der
AuRenverpackung.

« Das Material ist flichtig. Behaltnis nach Gebrauch sofort
verschlieRen.

Description:

Alpha-dent® Metal Conditioner is to be used as a primer for amalgam,

gold, or stainless steel. The conditioned metal surface will provide the

optimal bonding surface for the adhesive.

Indications for Use:

Alpha-dent® Metal Conditioner is a primer used to improve the bonding

between all types of metal (amalgam, gold, or stainless steel) and

composites (and/or bonding adhesives).

Contraindications:

Alpha-dent® Metal Conditioner is contraindicated in patients with a

history of severe allergic reaction to methacrylate compounds.

Warnings:

Alpha-dent® Metal Conditioner is flammable, keep away from

sources of ignition.

Avoid contact with eyes and soft tissue. In case of contact with eyes,

immediately flush with copious amounts of water for at least 15

minutes while holding eyelids open. Seek immediate medical

attention.

In case of skin contact, wash off with soap and water. If irritation

persists consult a physician.

General Precautions:

» U. S. Federal Law restricts this device to sale by or on the order of a
dentist.

* Review instructions and SDS (www.dentaltech.com/resource) prior
to beginning treatment. Use only as directed.

Adverse Reaction:

Allergic or pre-existing skin, eye and respiratory conditions may be

aggravated by exposure to this product.

Instructions for Use:

1.Isolate the tooth to be repaired with cotton rolls and/or a rubber dam.

2.Roughen the metal surface to be bonded with either a medium
diamond bur or a microetcher. If enamel is present, etch for 15
seconds with Alpha-dent® etchant or Alpha-Etch37°. Always follow
as instructed by the manufacturer’s directions and review product
labeling prior to use.

3.Rinse the etched metal surface thoroughly with water and dry with
moisture-free compressed air.

4.Apply a thin, uniform coat of Alpha-dent® Metal Conditioner to the
roughened metal surface. Allow to dry for 20 seconds and lightly air
dry the conditioned metal surface to evaporate any remaining
volatiles.

5.Proceed with the cementation or repair as directed by the
manufacturer’s instructions, and review product labeling prior to use.

Storage:

+ Recommended storage conditions are between 2°C/36°F to
27°C/80°F, bringing to room temperature before using (22°C/72°F).
Do not freeze. See outer package for expiry date.

» Material is volatile, seal containerimmediately after use.
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Opis:

Kondycjoner do metalu Alpha-dent® stosuije sie jako primer do amalgamatu,

ztota lub stali nierdzewnej. Poddana kondycjonowaniu powierzchnia

metalowa zapewni optymalng powierzchni¢ wigzgca dla materiatu
wigzgcego.

Wskazania do stosowania:

Kondycjoner do metalu Alpha-dent® to primer stosowany w celu poprawy

wigzania pomigdzy réznymi rodzajami metalu (amalgamat, ztoto lub stal

nierdzewna) i materiatéw kompozytowych (i/lub wigzgcego materiatu
adhezyjnego).

Przeciwwskazania:

Kondycjoner do metalu Alpha-dent® jest niewskazany u pacjentow, u ktorych

w przesztosci doszto do silnej reakciji alergicznej na zwigzki metakrylowe.

Ostrzezenie:

Kondycjoner do metalu Alpha-dent® jest tatwopalny. Nalezy chroni¢ go

przed zrodtami zaptonu.

Nalezy unika¢ kontaktu z oczami i tkankami miekkimi. W przypadku

kontaktu z oczami natychmiast ptukaé duzg ilosciag wody przez

przynajmniej 15 minut. Powieki nalezy trzyma¢ otwarte. Nalezy
niezwlocznie udac sie do lekarza.

W przypadku kontaktu ze skérg nalezy umy¢ jg wodg i mydtem. Jesli

podraznienie utrzymuje sie, nalezy skonsultowac sie z lekarzem.

Ogolne srodki ostroznosci:

+ Zgodnie z prawem federalnym USA niniejszy produkt moze by¢
sprzedawany wytgcznie przez dentyste lub na zlecenie dentysty.

+ Przed rozpoczeciem leczenia przeczytac¢ instrukcje i karte charakterystyki
substancji (www.dentaltech.com/resource). Srodek nalezy stosowaé
wytgcznie zgodnie z instrukcjami.

Reakcja niepozadana:

W wyniku kontaktu z tym produktem moga nasili¢ sie alergie lub istniejgce

wczesniej dolegliwosci skory, oczu i drég oddechowych.

Instrukcja uzytkowania:

1.Z3b poddawany naprawie odizolowa¢ gazikami i/lub koferdamem.

2.Zmatowi¢ powierzchnige metalu, ktéra ma zosta¢ zwigzana, za pomoca
Sredniego wiertta diamentowego lub mikrowytrawiacza. Jesli obecne jest
szkliwo, wytrawia¢ przez 15 sekund wytrawiaczem Alpha-dent® lub
Alpha-Etch37°. Zawsze nalezy postepowaé zgodnie z instrukcjg
producenta i zapoznac sie z etykietg produktu przed uzyciem.

3.Doktadnie wyptuka¢ wytrawiong powierzchnie metalu wodg i osuszy¢
suchym sprezonym powietrzem.

4.Natozyé cienkg, jednorodng warstwe kondycjonera do metalu Alpha-dent®
na zmatowiong powierzchnig metalu. Pozostawi¢ do wyschniecia przez 20
sekund i lekko osuszy¢ poddang kondycjonowaniu powierzchnie metalu,
aby odparowaty wszelkie lotne pozostatosci.

5.Wykona¢ cementowanie lub naprawe zgodnie z instrukcjg producenta i
zapoznac sie z etykietg produktu przed uzyciem.

Przechowywanie:

+ Zaleca sie¢ przechowywanie w temperaturze migdzy 2°C/36°F a
27°C/80°F; przed uzyciem produkt musi osiagna¢ temperature pokojowg
(22°C/72°F). Nie zamraza¢. Datg waznosci podano na opakowaniu
zewnetrznym.

+ Materiat jest lotny, nalezy szczelnie zamkna¢ pojemnik natychmiast po
uzyciu.

Agiklama:

Alpha-dent® Metal Sartlandirici; amalgam, altin veya paslanmaz gelik igin
primer olarak kullanilir. Sartlandiriimis metal, ylzey yapistirici igin ideal
tutturma ylizeyi saglayacaktir.

Kullanim Endikasyonlari:

Alpha-dent® Metal Sartlandirici, her turli metal (amalgam, altin veya
paslanmaz celik) ve kompozitler (ve/veya kaplama yapistiricilar) arasindaki

tutmayi artirmak igin kullanilan bir primerdir.

Kontrendikasyonlar:

Alpha-dent® Metal Sartlandirici, metakrilat bilesiklerine karsi siddetli

alerjik reaksiyon 6ykustu olan hastalarda kontrendikedir.

Uyar:i:

Alpha-dent® Metal Sartlandirici yanici olup, tutusma kaynaklarindan

uzak tutun.

Go6z ve yumusak doku ile temasindan kacinin. Géze temas etmesi

halinde, géz kapaklarini agik tutarak en az 15 dakika boyunca bol

miktarda su ile hemen yikayin. Hemen tibbi yardim isteyin.

Deriye temas etmesi halinde, sabun ve su ile yikayin. iritasyonun

devam etmesi halinde, bir doktora bagvurun.

Genel Onlemler:

» ABD Federal Yasasi, bu cihazin yalnizca bir dis doktoru tarafindan
veya dis doktorunun siparisi Uzerine satin alinmasina izin
vermektedir.

* Tedaviye baslamadan 6nce talimatlari ve SDS formunu
(www.dentaltech.com/resource) gézden gegirin. Yalnizca talimatlar
dogrultusunda kullanin.

Advers Reaksiyon:

Alerjik durumlar veya 6nceden mevcut olan cilt, g6z ve solunum

rahatsizliklari bu Urline maruziyet sonrasinda agirlasabilir.

Kullanim Talimatlar:

1.Onarilacak disi pamuk rulo ve/veya lastik 6rtii ile izole edin.

2.Tutturulacak metal ylizeyi orta boy elmas freze veya bir i¢c daglama
aygitiyla pirizlendirin. Dis minesi var ise, Alpha-dent® renk
sabitlestirici veya Alpha-Etch37° ile 15 saniye boyunca renk
sabitleme uygulamasi yapin. Daima Ureticinin talimatlarina uyun ve
kullanimdan énce Urln etiketini inceleyin.

3.Rengi sabitlenmis metal ylzeyi su ile iyice yikayin ve nemsiz basingh
havaile kurutun.

4.Purizlendirilmis metal yiizeye ince ve diizgiin bir Alpha-dent® Metal
Sartlandirici tabakasi uygulayin. 20 saniye kurumaya birakin ve kalan
ucucu maddeleri buharlastirmak igin sartlandiriimis metal yuzeyi
havayla hafifge kurutun.

5.Simantasyon islemiyle devam edin veya ureticinin talimatlarina uygun
olarak onarin ve kullanimdan 6nce uriin etiketini inceleyin.

Saklama:

« Tavsiye edilen saklama kosullari, 2°C/36°F ila 27°C/80°F arasi olup,
kullanmadan 6nce oda sicakliina (22°C/72°F) getirilmelidir.
Dondurmayin. Son kullanma tarihi igin dig ambalaja bakin.

» Madde ugucudur, kullandiktan hemen sonra kapagini kapatin.

Descriere:

Materialul de conditionare pentru metal Alpha-dent® este destinat
utilizarii ca amorsor pentru amalgam, aur sau otel inoxidabil. Suprafata
metalica conditionata va reprezenta o suprafata de lipire optima pentru
adeziv.

Indicatii de utilizare:

Materialul de conditionare pentru metal Alpha-dent® este un amorsor
utilizat pentru a imbunatati lipirea intre toate tipurile de metal (amalgam,
aur sau otel inoxidabil) si materiale compozite (si/sau adezivi de lipire)
Contraindicatii:

Materialul de conditionare pentru metal Alpha-dent® este contraindicat
la pacientii cu antecedente de reactie alergica severa la compusi pe
baza de metacrilat.

Avertisment:

Materialul de conditionare pentru metal Alpha-dent® este inflamabil,
a se feride surse de aprindere.

Evitati contactul cu ochii si tesutul moale. in caz de contact cu ochii,
spalati imediat cu apa din abundenta timp de cel putin 15 minute, in
timp ce tineti ochii deschisi. Apelati imediat la asistenta medicala.

In caz de contact cu pielea, spalati cu apa si sapun. Daci iritatia
persista, consultati medicul.

Masuri generale de precautie:

* Legea federala din SUA prevede restrictii pentru vanzarea acestui
dispozitiv numai de catre sau la indicatia unui dentist.

« Consultati instructiunile si fisa tehnicd de securitate
(www.dentaltech.com/resource) inainte de inceperea tratamentului.
Ase utiliza doar conform instructiunilor.

Reactie adversa:

Expunerea la acest produs poate agrava alergiile sau afectiunile

cutanate, oculare si respiratorii preexistente.

Instructiuni de utilizare:

1.1zolati dintele care urmeaza sa fie reparat prin rulouri de vata si/sau o
diga.

2.Tnéspri;i suprafata metalica care urmeaza sa fie lipita fie cu o freza
diamantata medie, fie cu un microdemineralizant. Daca exista smalt,
aplicati timp de 15 secunde gel demineralizant Alpha-dent® sau
Alpha-Etch37°. Respectati intotdeauna instructiunile de utilizare ale
producétorului si consultati eticheta produsului inainte de utilizare.

3.Clatiti temeinic suprafata metalicd demineralizata cu apa si uscati cu
aer comprimat fara umiditate.

4.Aplicati un strat subtire si uniform de material de conditionare pentru
metal Alpha-dent® pe suprafata metalicd in&sprita. L&sati sa se
usuce timp de 20 de secunde si uscati usor cu aer suprafata metalica
conditionata pentru a evapora orice substante volatile ramase.

5.Continuati cu cimentarea sau repararea conform instructiunilor de
utilizare ale producatorului si consultati eticheta produsului inainte de
utilizare.

Depozitare:

» Conditiile recomandate de depozitare sunt intre 2°C/36°F si
27°C/80°F, aduceti la temperatura camerei fnainte de utilizare
(22°C/72°F). A nu se congela. Consultati ambalajul secundar pentru
data expirarii.

» Materialul este volatil, inchideti etans recipientul imediat dupa
utilizare.

Aprasas:

Alpha-dent® metalo kondicionierius skirtas naudoti kaip amalgamos,

aukso ar neradijanciojo plieno gruntas. Kondicionieriumi apdorotas

metalo pavirSius uztikrins tinkamiausig sujungimo klijais pavirsiy.

Naudojimo indikacijos:

Alpha-dent® metalo kondicionierius yra gruntas, naudojamas sustiprinti

junggiai tarp visy tipy metaly (amalgamos, aukso ar neradijanciojo

plieno) ir kompozity (ir (arba) jungianciujy klijy).

Kontraindikacijos:

Alpha-dent® metalo kondicionieriaus negalima naudoti pacientams,

kuriems anksciau buvo pasireiSkusi sunki alerginé reakcija metakrilato

junginiams.

Ispéjimas:

Alpha-dent® metalo kondicionierius yra degus, jj reikia laikyti atokiau

nuo liepsnos Saltiniy.

Pasirdpinkite, kad preparato nepatekty j akis ir ant minkstujy audiniy.

Patekus j akis, tuoj pat ne maziau kaip 15 minuciy plaukite jas dideliu

kiekiu vandens laikydami atvertus akiy vokus. Nedelsdami kreipkités

medicininés pagalbos.

Patekus ant odos, jg nuplaukite vandeniu su muilu. Jei dirginimas

nepraeina, kreipkités j gydytoja.

Bendrosios atsargumo priemonés:

* JAV federalinis jstatymas $j gaminj leidZia parduoti tik odontologui
arba asmeniui odontologo nurodymu.

« Prie$ pradédami gydyti, perskaitykite instrukcijas ir saugos duomeny
lapa (www.dentaltech.com/resource). Naudokite tik taip, kaip
nurodyta.

Nepageidaujamareakcija:

Sio gaminio poveikis gali sustiprinti alergines bukles ar esancius odos,

akiy ir kvépavimo sistemos sutrikimus.

Naudojimo instrukcijos:

1.Atkuriama dantj atskirkite vatos gniuzuléliais ir (arba) gumos uztvara.

2.Tvirtinamajj metalo pavirsiy susiauskite vidutinio kietumo deimantiniu

graztu arba mikroésdikliu. Jei yra emalio, 15 sekundziy ésdinkite
Alpha-dent® ésdikliu arba preparatu Alpha-Etch37°. Visada
laikykités gamintojo instrukcijose pateikty nurodymy; prie$
naudodami perskaitykite produkto etiketg.

3.Kruopsc&iai nuskalaukite ésdintg metalo pavir$iy vandeniu ir
nudziovinkite sausu suslégtuoju oru.

4.Ant susiausto metalo pavirSiaus uztepkite plong vienodg Alpha-dent®
metalo kondicionieriaus sluoksnj. Palikite dziati 20 sekundziy ir
Svelniai oru nudziovinkite kondicionieriumi apdorotg metalo pavirsiy,
kad iSgaruoty visos likusios lakiosios medziagos.

5.Laikydamiesi gamintojo nurodymy pradékite cementuoti ar atkurti
danties struktdra; prieS naudodami perskaitykite produkto etikete.

Laikymas:

Rekomenduojama laikymo temperatira yra nuo 2°C/36°F iki

27°C/80°F; prie$ naudodami palaukite, kol gaminys pasieks kambario

temperatirg (22°C/72°F). NeuzSaldyti. Tinkamumo naudoti data

nurodyta antiSorinés pakuotés.

MedZiaga yra laki; panaudoje i$ karto sandariai uzdarykite talpykle.

Description:

L'agent de préparation des surfaces en métal Alpha-dent® doit étre

utilisé comme agent de décapage dentaire pour les amalgames, I'or ou

I'acier inoxydable. La surface conditionnée en métal fournira I'adhésion

optimale pour I'adhésif.

Indications d'utilisation:

L'agent de préparation des surfaces en métal Alpha-dent® est un agent

de décapage utilisé pour améliorer I'adhésion entre tous les types de

métal (amalgame, or ou acier inoxydable) et les composites (et/ou les
adhésifs de liaison).

Contre-indications:

L'agent de préparation des surfaces en métal Alpha-dent® est contre-

indiqué chez les patients ayant des antécédents de réaction allergique

sévere aux composés méthacrylates.

Mise en garde:

L'agent de préparation des surfaces en métal Alpha-dent® est

inflammable ; le tenir éloigné des sources d'ignition.

Eviter tout contact avec les yeux et les parties molles. En cas de

contact avec les yeux, rincerimmédiatement et abondamment a I'eau

pendant au moins 15 minutes en maintenant les paupiéres ouvertes.

Demanderimmédiatement I'avis d'un médecin.

En cas de contact avec la peau, nettoyer a I'eau et au savon. Si

I'irritation persiste, consulter un médecin.

Précautions générales:

« Selonlalégislation fédérale américaine, ce produit ne peut étre vendu
que par un dentiste ou sur ordonnance d'un dentiste.

» Passer en revue les instructions et la fiche de données de sécurité
(FDS) (www.dentaltech.com/resource) avant de commencer le
traitement. N'utiliser le produit que conformément aux instructions.

Réaction indésirable:

Les allergies ou affections pré-existantes relatives a la peau, aux yeux

et aux voies respiratoires sont susceptibles d'étre aggravées par une

exposition a ce produit.

Mode d'emploi:

1.Isoler la dent a restaurer avec des rouleaux de coton et/ou une digue
en caoutchouc.

2.Al'aide d'une fraise diamantée moyenne ou d'un microetcher, rendre
rugueuse la partie de la surface en métal destinée au collage. En
présence d'émail, mordancer pendant 15 secondes avec le gel de
mordangage Alpha-dent® ou Alpha-Etch37°. Toujours se conformer
aux instructions du fabricant et s'assurer d'avoir lu I'étiquette du
produitavant usage.

3.Rincer soigneusement la surface en métal mordancée a l'eau et
sécher avec de l'air comprimé exempt d'humidité.

4.Appliquer une fine couche uniforme d'agent de préparation des
surfaces en métal Alpha-dent® sur la surface en métal rugueuse.
Laisser [égérement sécher a I'air pendant 20 secondes la surface en

métal préparée pour que les composants volatiles restants puissent
s'évaporer.

5.Effectuer le collage ou la réparation conformément aux instructions du
fabricant en s'assurant d'avoir lu I'étiquette du produit avant usage.

Stockage:

» Les conditions de stockage recommandées sont comprises entre
2°C/36°F et 27°C/80°F et le matériau doit étre a température
ambiante avant d'étre utilisé (22°C/72°F). Ne pas congeler. Voir
I'emballage extérieur pour la date d'expiration.

* Matériau volaile ; fermerimmédiatement le contenant aprés usage.

-Lamarque CE a été obtenue en 1998.

Beschrijving:

Alpha-dent®-metaalconditioner dient als primer voor amalgaam, goud

en roestvrij staal. Het met conditioner behandelde metaalopperviak

biedt het optimale hechtoppervlak voor het hechtmiddel.

Indicaties voor gebruik:

Alpha-dent®-metaalconditioner is een primer die wordt gebruikt om de

hechting tussen alle soorten metaal (amalgaam, goud, roestvrij staal)

en composieten (en/of hechtmiddelen) te verbeteren.

Contra-indicaties:

Alpha-dent®-metaalconditioner is gecontra-indiceerd voor patiénten

die in het verleden een ernstige allergische reactie op

methacrylaatverbindingen hebben gehad.

Waarschuwing:

Alpha-dent®-metaalconditioner is brandbaar, dus houd het uit de

buurt van ontstekingsbronnen.

Vermijd contact met ogen en zacht weefsel. Bij contact met de ogen

onmiddellijk uitwassen met veel water gedurende ten minste 15

minuten met de oogleden opengehouden. Onmiddellijk medische

hulp inroepen.

Bij huidcontact afwassen met water en zeep. Raadpleeg een arts als

deirritatie aanhoudt.

Algemene voorzorgsmaatregelen:

» Volgens de Amerikaanse wetgeving mag dit hulpmiddel alleen door of
op voorschrift van een tandarts worden gekocht.

« Bekijk de instructies en SDS (veiligheidsinformatiebladen) op
www.dentaltech.com/resources alvorens met de behandeling te
beginnen. Uitsluitend volgens de aanwijzingen gebruiken.

Bijwerking:

Blootstelling aan dit product kan allergische of reeds bestaande

aandoeningen van de huid, ogen en luchtwegen verergeren.

Gebruiksaanwijzing:

1.Isoleer de te repareren tand met wattenrolletjes en/of een rubberdam.

2.Ruw het te hechten metaaloppervilak op met een medium
diamantboor of een micro-etser. Ets gedurende 15 seconden met
Alpha-dent®-etsmiddel of Alpha-Etch37° als er glazuur aanwezig is.
Volg altijd de aanwijzingen van de fabrikant op en controleer voor
gebruik het productetiket.

3.Spoel het geétste metaaloppervlak grondig met water en droog het
met vochtvrije perslucht.

4.Breng een dunne, gelijkmatige laag Alpha-dent®-metaalconditioner
aan op het geétste metaalopperviak. Laat de conditioner 20
seconden drogen en droog het met conditioner behandelde
metaaloppervlak lichtjes met perslucht om eventueel achtergebleven
vluchtige stoffen te laten verdampen.

5.Ga verder met het cementeren of repareren volgens de instructies
van de fabrikant en controleer voor gebruik het productetiket.

Opslag:

De aanbevolen opslagomstandigheden zijn een temperatuur tussen

2°C en 27°C (36°F tot 80°F). Het product moet véor gebruik op

kamertemperatuur (22°C/72°F) worden gebracht. Niet invriezen. Op
de buitenste verpakking is de uiterste gebruiksdatum aangegeven.

Het materiaal is vluchtig, dus sluit de verpakking direct na gebruik.



