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Descripción:
®El adhesivo de cementado de autocurado Alpha-dent  es un adhesivo versátil 

conformado por una base y un catalizador. El adhesivo de cementado de 
®autocurado Alpha-dent  se aplica de forma rápida y fácil y ofrece excelentes 

fuerzas de adhesión a la dentina y el esmalte. 
Indicaciones de uso:

®El adhesivo de cementado de autocurado Alpha-dent  es un adhesivo dental 
diseñado para adherir materiales de restauración compuestos de autocurado al 
esmalte y la dentina.
Contraindicaciones:

®El adhesivo de cementado de autocurado Alpha-dent  está contraindicado en 
pacientes con antecedentes de reacciones alérgicas agudas a las resinas de 
metacrilato.
Advertencia:
• Evite el contacto del agente de grabado con el tejido blando, los ojos y la piel. El 

® ®agente de grabado Alpha-dent  y Alpha-Etch37  contienen ácido fosfórico, 
que es corrosivo. En caso de contacto con el tejido blando, los ojos o la piel, 
enjuague la zona de inmediato con agua durante al menos 15 minutos. Busque 
atención médica de inmediato.

Precauciones generales:
•  La ley federal de EE. UU. regula la venta de este dispositivo, que se encuentra 

restringida a un dentista o a solicitud de un dentista.
• Rev i se  l as  i ns t rucc iones  y  l a  ficha  de  da tos  de  segu r idad 

(www.dentaltech.com/resource) de todos los materiales provistos antes de 
iniciar el tratamiento. Utilice el producto únicamente según las indicaciones.

•  Asegúrese de evitar la contaminación cruzada de la base y el catalizador. La 
presencia de cualquiera de los productos en el otro podría provocar el 
endurecimiento del adhesivo en los envases.

Reacciones adversas:
Las afecciones respiratorias, oculares o cutáneas preexistentes o alérgicas 
pueden empeorar a causa de la exposición a este producto.
Instrucciones de uso:
1. Prepare el diente. Aísle y seque el diente por completo.

® ®2. Si utiliza agente de grabado Alpha-dent  o Alpha-Etch37 , aplique el agente 
de grabado al esmalte preparado durante 15 segundos o, si se aplica a la 
dentina, realice el grabado durante 10 segundos. Si agita suavemente el 
agente de grabado durante la aplicación, puede mejorar su acción. Nunca deje 
el agente de grabado en el diente durante más de 60 segundos.

3. Enjuague bien los dientes con agua para retirar todos los restos del agente de 
grabado. Aísle de nuevo y seque con aire comprimido sin humedad ni aceites. 
La superficie debe verse blanca apagada y sin brillo. En caso contrario, repita 
el paso 2. Es importante que el diente esté completamente seco antes de 
continuar.

®4. Aplique el catalizador y la base del adhesivo de cementado Alpha-dent  en 
cantidades iguales (una o dos gotas de cada uno) en una almohadilla de 
mezcla u otra superficie adecuada. Mezcle bien durante 5 a 10 segundos.

5. Empape por completo la punta de un cepillo con la sustancia y aplique 
generosamente una capa uniforme sobre el diente preparado. El adhesivo de 

®cementado Alpha-dent  comenzará a endurecerse a los 30 segundos desde 
el comienzo de la mezcla.

6. Después de 45 segundos, la colocación del material de restauración de 
®autocurado puede realizarse sobre el adhesivo de cementado Alpha-dent  sin 

esperar a que el adhesivo de cementado fragüe completamente. El fraguado 
®completo del adhesivo de cementado Alpha-dent  ocurrirá a los 90 segundos 

desde el comienzo de la mezcla. Consulte las instrucciones del fabricante para 
la colocación, el curado y el acabado del material de restauración.

Almacenamiento:
•  Las condiciones de almacenamiento recomendadas son de 2 °C (36 °F) a 27 

°C (80 °F), y se debe dejar el producto a temperatura ambiente antes de usarlo 
(23°C [73°F]). No congele el producto. Consulte la fecha de vencimiento en la 
parte exterior del envase.

• Mantenga los envases cerrados cuando no los utilice.
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Descrizione:
®L'adesivo di bonding autopolimerizzante Alpha-dent  è un adesivo versatile 

composto da una base e un catal izzatore. L'adesivo di bonding 
®autopolimerizzante Alpha-dent , oltre a essere facile e veloce da applicare, 

garantisce un'eccellente forza di adesione su dentina e smalto. 
Indicazioni per l'uso:

®L'adesivo di bonding autopolimerizzante Alpha-dent  è un adesivo dentale 
progettato per fissare a smalto e dentina i materiali compositi autopolimerizzanti 
per restauri.
Controindicazioni:

®L'adesivo di bonding autopolimerizzante Alpha-dent  è controindicato in pazienti 
che abbiano manifestato gravi reazioni allergiche a resine di metacrilato.
Avvertenza:
•  Evitare il contatto del mordenzante con tessuto molle, occhi e cute. Il 

® ®mordenzante Alpha-dent  e Alpha-Etch37  contengono acido fosforico, una 
sostanza corrosiva. In caso di contatto con il tessuto molle, gli occhi o la cute, 
lavare immediatamente con acqua per almeno 15 minuti. Richiedere 
immediata assistenza medica.

Precauzioni generali:
• La legge federale degli Stati Uniti consente la vendita del dispositivo soltanto a 

un dentista o su sua prescrizione.
•  Prima di iniziare il trattamento, leggere le istruzioni e la scheda dei dati di 

sicurezza (SDS) (www.dentaltech.com/resource) di tutti i materiali forniti. 
Utilizzare soltanto come indicato.

Description:
®Alpha-dent  Self Cure Bonding Adhesive is a versatile adhesive consisting of a 

®base and catalyst. Alpha-dent  Self Cure Bonding Adhesive is fast, easy to apply 
and offers excellent bond strengths to dentin and enamel. 
Indications for Use:

®Alpha-dent  Self Cure Bonding Adhesive is a dental adhesive designed to bond 
self cured composite restorative materials to enamel and dentin.
Contraindications:

®Alpha-dent  Self Cure Bonding Adhesive is contraindicated in patients with a 
history of severe allergic reaction to methacrylate resins.
Warning:

®• Avoid contact of etchant with soft tissue, eyes and skin.  Alpha-dent  etchant 
®and Alpha-Etch37  contain phosphoric acid which is corrosive.  In case of 

contact with soft tissue, eyes or skin immediately flush with water for at least 15 
minutes.  Seek immediate medical attention.

General Precautions:
• U. S. Federal Law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.
• Review instructions and SDS (www.dentaltech.com/resource) for all provided 

materials prior to beginning treatment.  Use only as directed.
• Be certain to avoid cross contamination of the base and catalyst. The presence 

of either product in the other will result in hardening of the adhesive in the 
bottles.

Adverse Reaction:
Allergic or pre-existing skin, eye and respiratory conditions may be aggravated by 
exposure to this product.
Instructions for Use:
1. Prepare the tooth. Isolate and dry the tooth thoroughly.

® ®2. If using Alpha-dent  etchant or Alpha-Etch37 ; apply etchant to the prepared 
enamel for 15 seconds, or if applied to dentin etch for 10 seconds.  Lightly 
agitating the etchant during its application can enhance its action. Never leave 
the etchant on the tooth for more than 60 seconds.

3. Rinse teeth thoroughly with water to remove all traces of the etchant. Re-isolate 
and dry with oil-free and moisture-free compressed air. The surface should 
appear dull and frosty white. If not, repeat step 2. It is important that the tooth be 
completely dry before proceeding.

®4. Dispense equal amounts, one or two drops of each Alpha-dent  Bonding 
Adhesive catalyst and base, onto a mixing pad of other suitable surface. Mix 
thoroughly for 5 to 10 seconds.

5. Thoroughly saturate a brush tip and generously apply one uniform layer onto 
®the prepared tooth. Alpha-dent  Bonding Adhesive will begin to harden within 

30 seconds from the start of mixing.
6. After 45 seconds, placement of the self cure restorative material can proceed 

®over the Alpha-dent  Bonding Adhesive without waiting for the bonding 
®adhesive to set completely. Complete setting of Alpha-dent  Bonding 

Adhesive will occur 90 seconds from the start of mixing. Refer to 
manufacturer's instructions for placement, cure and finishing of the restorative 
materials.

Storage:
• Recommended storage conditions are between 2°C/36°F to 27°C/80°F, 

bringing to room temperature before using (23°C/73°F).  Do not freeze.  See 
outer package for expiry date.

• Keep containers closed when not in use.
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Beschreibung:
®Alpha-dent  Selbsthärtender Haftkleber ist ein vielseitiger Kleber aus einer Basis 

®und einem Katalysator. Alpha-dent  Selbsthärtender Haftkleber ist schnell, 
einfach anzuwenden und bietet eine hervorragende Haftfestigkeit an Dentin und 
Zahnschmelz. 
Indikationen:

®Alpha-dent  Selbsthärtender Haftkleber ist ein dentaler Kleber, der 
selbsthärtende Komposit-Füllungsmaterialien mit Zahnschmelz und Dentin 
verbindet.
Kontraindikationen:

®Alpha-dent  Selbsthärtender Haftkleber ist bei Patienten mit schweren 
allergischen Reaktionen auf Methacrylatharze kontraindiziert.
Warnhinweis:
• Kontakt des Ätzmittels mit Weichgewebe, Augen und Haut vermeiden. Alpha-

® ®dent  Ätzmittel und Alpha-Etch37  enthalten Phosphorsäure, die ätzend ist. 
Bei Kontakt mit Weichgewebe, Augen oder Haut sofort mindestens 15 Minuten 
lang mit Wasser abspülen. Sofort einen Arzt hinzuziehen.

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen:
• Gemäß US-Bundesgesetz darf dieses Produkt nur durch Zahnärzte oder auf 

deren Anordnung verkauft werden.
• Die Gebrauchsanweisung und das SDS (www.dentaltech.com/resource) vor 

der Behandlung durchlesen. Nur gemäß den Anweisungen verwenden.
•  Darauf achten, eine Kreuzkontamination zwischen Basis und Katalysator zu 

vermeiden. Das Vorhandensein eines der Produkte im Behälter des anderen 
führt zur Aushärtung des Haftklebers in den Flaschen.

Unerwünschte Reaktionen:
Allergien oder bestehende Haut-, Augen- oder Atemwegserkrankungen können 
sich durch den Kontakt mit diesem Produkt verschlimmern.
Gebrauchsanweisung:
1. Den Zahn präparieren. Den Zahn isolieren und gründlich trocknen.

® ®2. Bei Verwendung von Alpha-dent  Ätzmittel oder Alpha-Etch37  das Ätzmittel 
15 Sekunden auf den vorbereiteten Zahnschmelz auftragen bzw. beim 
Auftragen auf Dentin 10 Sekunden lang anätzen. Durch leichtes Schütteln des 
Ätzmittels während der Anwendung kann die Wirksamkeit verbessert werden. 
Das Ätzmittel unter keinen Umständen mehr als 60 Sekunden auf dem Zahn 
belassen.

3. Die Zähne gründlich mit Wasser spülen, um alle Spuren des Ätzmittels zu 
entfernen. Erneut isolieren und mit öl- und wasserfreier Druckluft trocknen. Die 
Oberfläche sollte matt und kaltweiß aussehen. Andernfalls Schritt 2 
wiederholen. Es ist wichtig, dass der Zahn vollständig trocken ist, bevor 
fortgefahren wird.

®4. Die gleichen Mengen einen oder zwei Tropfen jedes Alpha-dent  Haftkleber-
Katalysators und der -Basis auf einen Anmischblock oder eine andere 
geeignete Oberfläche geben. Gründlich 5 bis 10 Sekunden mischen.

5. Eine Pinselspitze vollständig damit tränken und großzügig eine gleichmäßige 
®Schicht auf den präparierten Zahn auftragen. Alpha-dent  Haftkleber beginnt 

innerhalb von 30 Sekunden nach Beginn des Mischens zu härten.
6. Nach 45 Sekunden kann die Platzierung des selbsthärtenden 

®Rekonstruktionsmaterials über dem Alpha-dent  Haftmittel erfolgen, ohne 
dass das Haftmittel vollständig abbinden muss. Die vollständige Aushärtung 

®des Alpha-dent  Haftmittels erfolgt 90 Sekunden nach Beginn des Mischens. 
Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers in Bezug auf Platzierung, 
Aushärtung und Fertigstellung der Rekonstruktionsmaterialien.

Lagerung:

•  Fare attenzione a evitare la contaminazione crociata di base e catalizzatore. La 
presenza di residui di uno dei due prodotti nell'altro provoca l'indurimento 
dell'adesivo all'interno dei flaconi.

Reazione avversa:
Allergie o precedenti disturbi respiratori, oculari o cutanei possono aggravarsi a 
seguito dell'esposizione a questo prodotto.
Istruzioni per l'uso:
1. Preparare il dente. Isolarlo e asciugarlo accuratamente.

® ®2. Se si utilizza il mordenzante Alpha-dent  o Alpha-Etch37 ; applicare il 
mordenzante allo smalto preparato per 15 secondi; se invece si applica il 
mordenzante alla dentina applicarlo per 10 secondi. Agitando delicatamente il 
mordenzante durante l'applicazione è possibile migliorarne l'azione. Non 
lasciare in alcun caso il mordenzante sul dente per più di 60 secondi.

3. Sciacquare accuratamente i denti con acqua per rimuovere ogni traccia di 
mordenzante. Isolare nuovamente e asciugare con aria compressa priva di 
umidità e olio. La superficie dovrebbe apparire opaca e bianco ghiaccio. In 
caso contrario, ripetere il punto 2. È importante che il dente sia completamente 
asciutto prima di proseguire.

4. Erogare una uguale quantità (una o due gocce per ciascun prodotto) la base e il 
®catalizzatore dell'adesivo di bonding Alpha-dent  su un blocchetto di 

miscelazione o su un'altra superficie adatta. Miscelare bene per 5-10 secondi.
5. Saturare accuratamente la punta di uno spazzolino applicatore e applicare uno 

strato uniforme e generoso sul dente preparato. L'adesivo di bonding Alpha-
®dent  inizierà a indurirsi entro 30 secondi dall'inizio della miscelazione.

6. Dopo 45 secondi è possibile procedere al posizionamento del materiale 
autopolimerizzante per restauri al di sopra dell'adesivo di bonding Alpha-

®dent , senza aspettare che l'adesivo di bonding si indurisca completamente. 
®L'indurimento dell'adesivo di bonding Alpha-dent  sarà completo dopo 90 

secondi dall'inizio della miscelazione. Seguire le istruzioni del produttore per 
quanto riguarda la collocazione, la polimerizzazione e la finitura dei materiali 
per restauri.

Conservazione:
• La temperatura di conservazione consigliata è compresa tra 2 °C/36 °F e 27 

°C/80 °F; prima dell'uso il prodotto deve essere portato a temperatura 
ambiente (23°C/73°F). Non congelare. Consultare la data di scadenza sulla 
confezione esterna.

• Tenere i contenitori chiusi quando non li si utilizza.

• Das Material zwischen 2 °C und 27 °C (36 °F und 80 °F) lagern und vor 
Gebrauch auf Raumtemperatur (23 °C [73 °F]) erwärmen lassen. Nicht 
einfrieren. Das Verfallsdatum ist auf der Außenverpackung aufgedruckt.

• Behälter bei Nichtgebrauch verschlossen halten.

2°C
36°F

27°C
80°F
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Opis:
®Samoutwardzalny wiążący materiał adhezyjny Alpha-dent  to uniwersalny materiał 

adhezyjny składający się z bazy i katalizatora. Samoutwardzalny wiążący materiał 
®adhezyjny Alpha-dent  jest szybki, łatwy w stosowaniu i zapewnia doskonałą siłę wiązania 

z zębiną i szkliwem. 
Wskazania dotyczące stosowania:

®Samoutwardzalny wiążący materiał adhezyjny Alpha-dent  to stomatologiczny materiał 
adhezyjny przeznaczony do wiązania samoutwardzalnych kompozytowych materiałów 
wypełniających do szkliwa i zębiny.
Przeciwwskazania:

®Samoutwardzalny wiążący materiał adhezyjny Alpha-dent  jest niewskazany w przypadku 
pacjentów, u których w przeszłości wystąpiła ciężka reakcja alergiczna na żywice 
metakrylowe.
Ostrzeżenie:

®• Unikać kontaktu wytrawiacza z tkanką miękką, oczami i skórą. Wytrawiacze Alpha-dent  
®oraz Alpha-Etch37  zawierają kwas fosforowy, który jest żrący. W przypadku kontaktu z 

tkanką miękką, oczami lub skórą natychmiast płukać wodą przez przynajmniej 15 minut. 
Należy niezwłocznie uzyskać pomoc lekarską.

Ogólne środki ostrożności:
• Zgodnie z prawem federalnym USA niniejszy produkt może być sprzedawany wyłącznie 

przez stomatologa lub na jego zlecenie.
• Przed rozpoczęciem leczenia przeczytać instrukcję i kartę charakterystyki substancji 

wszystkich dostarczonych materiałów (www.dentaltech.com/resource). Środek należy 
stosować wyłącznie zgodnie z instrukcjami.

•  Uważać, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia bazy katalizatorem i na odwrót. 
Obecność któregokolwiek z produktów w drugim skutkuje stwardnieniem materiału 
adhezyjnego w butelkach.

Reakcja niepożądana:
W wyniku kontaktu z tym produktem mogą się nasilić alergie lub występujące wcześniej 
dolegliwości skóry, oczu i dróg oddechowych.
Instrukcja użytkowania:
1. Opracować ząb. Odizolować i dokładnie osuszyć ząb.

® ®2. W razie stosowania wytrawiacza Alpha-dent  lub Alpha-Etch37 ; nanieść wytrawiacz 
na opracowane szkliwo na 15 sekund lub na 10 sekund w przypadku wytrawiania zębiny. 
Delikatne mieszanie wytrawiacza w trakcie nakładania może wzmocnić jego działanie. 
Nie wolno pozostawiać wytrawiacza na zębach na dłużej niż 60 sekund.

3. Dokładnie przepłukać zęby wodą, aby usunąć wszystkie pozostałości wytrawiacza. 
Ponownie odseparować zęby i wysuszyć suchym i niezanieczyszczonym olejem 
sprężonym powietrzem. Powierzchnia zęba powinna być matowa i śnieżnobiała. Jeśli 
tak nie jest, należy powtórzyć krok 2. Ważne jest, aby ząb był całkowicie suchy przed 
kontynuowaniem.

4. Odmierzyć równe ilości, jedną lub dwie krople katalizatora i bazy wiążącego materiału 
®adhezyjnego Alpha-dent  na podkładkę do mieszania lub inną odpowiednią 

powierzchnię. Dokładnie mieszać przez 5–10 sekund.
5. Dokładnie namoczyć końcówkę pędzla i nałożyć obfitą, pojedynczą i jednolitą warstwę 

®na opracowany ząb. Wiążący materiał adhezyjny Alpha-dent  zacznie twardnieć w 
ciągu 30 sekund od rozpoczęcia mieszania.

6. Po 45 sekundach samoutwardzalny materiał odbudowujący można nałożyć na wiążący 
®materiał adhezyjny Alpha-dent , nie czekając na całkowite utwardzenie wiążącego 

materiału adhezyjnego. Całkowite utwardzenie wiążącego materiału adhezyjnego 
®Alpha-dent  nastąpi w ciągu 90 sekund od rozpoczęcia mieszania. Informacje na temat 

nanoszenia, utwardzania i wykańczania materiałów wypełniających można znaleźć w 
instrukcji producenta.

Przechowywanie:
•  Zaleca się przechowywanie w temperaturze między 2°C (36°F) a 27°C (80°F); przed 

użyciem produkt musi osiągnąć temperaturę pokojową: 23°C (73°F). Nie zamrażać. 
Datę ważności podano na opakowaniu zewnętrznym.

•  Gdy pojemniki nie są używane, powinny być zamknięte.
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Açıklama:
®Alpha-dent  Self Cure Bağlayıcı Yapıştırıcı, baz ve katal�zörden oluşan çok yönlü b�r 

®yapıştırıcıdır. Alpha-dent  Self Cure Bağlayıcı Yapıştırıcı, hızlı ve kolay b�r şek�lde 
uygulanab�l�r; dent�n ve d�ş m�nes� �ç�n mükemmel b�r bağlama gücü sağlar. 
Kullanım End�kasyonları:

®Alpha-dent  Self Cure Bağlayıcı Yapıştırıcı, self-cure kompoz�t restorat�f maddeler�n d�ş 
m�nes�ne ve dent�ne bağlanması �ç�n tasarlanmış b�r dental yapıştırıcıdır.
Kontrend�kasyonlar:

®Alpha-dent  Self Cure Bağlayıcı Yapıştırıcı, metakr�lat rez�nler�ne karşı ş�ddetl� alerj�k 
reaks�yon geçm�ş� olan hastalarda kontrend�ked�r.
Uyarı:

®•  As�tley�c�n�n yumuşak doku, göz ve c�lt �le temasından kaçının. Alpha-dent  as�tley�c� ve 
®AlphaEtch37 , aşındırıcı b�r madde olan fosfor�k as�t �çer�r. Yumuşak doku, göz veya c�lt 

�le temas etmes� durumunda derhal en az 15 dak�ka boyunca su �le yıkayın. Derhal tıbb� 
yardım �stey�n.

Genel Önlemler:
•  ABD Federal Yasası, bu c�hazın yalnızca b�r d�ş hek�m� tarafından veya d�ş hek�m�n�n 

s�par�ş� üzer�ne satın alınmasına �z�n vermekted�r.
•  Tedav�ye başlamadan önce ver�len tüm malzemeler�n tal�matlarını ve SDS formlarını 

(www.dentaltech.com/resource) gözden geç�r�n. Yalnızca tal�matlar doğrultusunda 
kullanın.

•  Baz ve katal�zörün çapraz kontam�nasyonundan kaçındığınızdan em�n olun. Ürünlerden 
herhang� b�r�n�n d�ğer�yle beraber bulunması, yapıştırıcının kap �çer�s�nde katılaşmasına 
neden olur.

Advers Reaks�yon:
Alerj�k durumlar veya önceden mevcut olan c�lt, göz ve solunum rahatsızlıkları bu ürüne 
maruz kalınmasından sonrasında ağırlaşab�l�r.
Kullanım Tal�matları:
1. D�ş� hazırlayın. D�ş� �zole ed�n ve tamamen kurutun.

® ®2. Alpha-dent  as�tley�c� veya Alpha-Etch37  kullanıyorsanız as�tley�c�y� 
hazırlanan d�ş m�nes�ne 15 san�ye boyunca uygulayın veya dent�ne 
uyguluyorsanız 10 san�ye boyunca uygulayın. Uygulama esnasında as�tley�c�y� 
hafifçe karıştırmak etk�s�n� artırab�l�r. As�tley�c�y� d�ş üzer�nde kes�nl�kle 60 
san�yeden fazla tutmayın.

3. Tüm as�tley�c� �zler�n� yok etmek �ç�n d�şler� su �le �y�ce durulayın. D�şler� yen�den 
�zole ed�n ve yağ ve nems�z sıkıştırılmış hava �le kurutun. Yüzey mat ve kar 
beyazı görünmel�d�r. Değ�lse 2. adımı tekrarlayın. Devam etmeden önce d�ş�n 
tamamen kuru olması öneml�d�r.

®4. Karıştırma ped�ne veya başka uygun b�r yüzeye her b�r Alpha-dent  Bağlayıcı 
Yapıştırıcı katal�zöründen ve bazından b�r ya da �k� damla damlatın. 5 - 10 
san�ye boyunca �y�ce karıştırın.

5. Maddey� fırça ucuna tamamen yed�r�n ve hazırlanan d�ş�n üzer�ne eş�t dağılımlı 
®b�r tabaka hal�nde bolca uygulayın. Alpha-dent  Bağlayıcı Yapıştırıcı, 

karıştırma �şlem�n�n başlangıcından �t�baren 30 san�ye �ç�nde katılaşmaya 
başlar.

6. 45 san�ye sonra self cure restorat�f malzemey�, bağlayıcı yapıştırıcının 
®tamamen katılaşmasını beklemeden Alpha-dent  Bağlayıcı Yapıştırıcının 

®üzer�ne yerleşt�reb�l�rs�n�z. Alpha-dent  Bağlayıcı Yapıştırıcının tam olarak 
katılaşması karıştırma �şlem�n�n başlamasından �t�baren 90 san�ye �ç�nde 
gerçekleş�r. Restorat�f maddey� yerleşt�rme, pol�mer�zasyon uygulama ve 
tamamlama �ç�n üret�c� tal�matlarına başvurun.

Saklama:
•  Öner�len saklama koşulları 2°C/36°F �le 27°C/80°F arasıdır ve kullanmadan 

önce oda sıcaklığına (23°C/73°F) get�r�lmel�d�r. Dondurmayın. Son kullanma 
tar�h� �ç�n dış ambalaja bakın.

•  Kullanmadığınız zamanlarda kapları kapalı tutun.

Descriere:
®Adezivul de legătură autopolimerizabil Alpha-dent  este un adeziv 

multifuncțional alcătuit dintr-o bază și un catalizator. Adezivul de legătură 
®autopolimerizabil Alpha-dent  este rapid, ușor de aplicat și asigură o putere de 

lipire excelentă la dentină și smalț. 
Indicații de utilizare:

®Adezivul de legătură autopolimerizabil Alpha-dent  este un adeziv dentar 
destinat lipirii materialelor de restaurare compozite autopolimerizabile pe smalț și 
dentină.
Contraindicaţii:

®Adezivul de legătură autopolimerizabil Alpha-dent  este contraindicat la pacienții 
cu antecedente de reacție alergică severă la rășinile pe bază de metacrilat.
Avertisment:
• Evitați contactul gelului demineralizant cu țesutul moale, ochii și pielea. 

® ®Gelurile demineralizate Alpha-dent  și Alpha-Etch37  conțin acid fosforic, 
care este coroziv. În caz de contact cu țesutul moale, ochii sau pielea, spălați 
imediat cu apă timp de cel puțin 15 minute. Solicitați imediat asistență 
medicală.

Măsuri generale de precauţie:
• Legea federală din SUA restricționează vânzarea acestui dispozitiv numai de 

către sau la indicaţia unui dentist.
• C o n s u l t a ț i  i n s t r u c ț i u n i l e  ș i  fi ș a  t e h n i c ă  d e  s e c u r i t a t e 

(www.dentaltech.com/resource) pentru toate materialele furnizate înainte de a 
începe tratamentul. A se utiliza doar conform instrucțiunilor.

• Asigurați-vă de evitarea contaminării încrucișate între bază și catalizator. 
Prezența oricăruia dintre produse în celălalt va avea ca rezultat întărirea 
adezivului în interiorul recipientelor.

Reacții adverse:
Expunerea la acest produs poate agrava alergiile sau afecțiunile cutanate, 
oculare și respiratorii preexistente.
Instrucțiuni de utilizare:
1. Pregătiți dintele. Izolați și uscați bine dintele.

® ®2. Dacă utilizați gel demineralizant Alpha-dent  sau Alpha-Etch37 , aplicați 
gelul demineralizant pe smalțul pregătit timp de 15 secunde sau, dacă este 
aplicat pe dentină, lăsați-l să acționeze timp de 10 secunde. Agitarea ușoară a 
gelului demineralizant în timpul aplicării poate îmbunătăți acțiunea acestuia. 
Nu lăsați niciodată gelul demineralizant pe dinte mai mult de 60 de secunde.

3. Clătiți bine dintele cu apă pentru a îndepărta toate urmele de gel 
demineralizant. Izolați din nou și uscați cu aer comprimat fără ulei și fără 
umiditate. Suprafața trebuie să aibă un aspect mat și alb glacial. În caz contrar, 
repetați pasul 2. Este important ca dintele să fie complet uscat înainte de a 
trece mai departe.

4. Aplicați cantități egale, una sau două picături din catalizatorul și baza 
®adezivului de legătură Alpha-dent  pe o placă de amestecare sau altă 

suprafață adecvată. Amestecați temeinic timp de 5 - 10 secunde.
5. Îmbibați complet vârful periei și aplicați un strat generos și uniform pe dintele 

®pregătit. Adezivul de legătură Alpha-dent  va începe să se întărească în 
decurs de 30 de secunde de la începerea amestecării.

6. După 45 de secunde, materialul de restaurare autopolimerizabil poate fi aplicat 
®peste adezivul de legătură Alpha-dent  fără a aștepta ca adezivul de legătură 

®să facă priză complet. Priza completă a adezivului de legătură Alpha-dent  se 
va produce în decurs de 90 de secunde de la începerea amestecării. Consultați 
instrucțiunile producătorului referitor la așezarea, fotopolimerizarea și finisarea 
materialelor de restaurare.

Depozitare:
• Condițiile recomandate de depozitare sunt între 2°C/36°F și 27°C/80°F; 

aduceți la temperatura camerei înainte de utilizare (23°C/73°F). A nu se 
congela. Consultați ambalajul secundar pentru data expirării.

• Păstrați recipientele închise când nu sunt utilizate.
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Description:
®L'adhésif de liaison autopolymérisant Alpha-dent  est un adhésif polyvalent 

composé d'une base et d'un catalyseur. L'adhésif de liaison autopolymérisant 
®Alpha-dent  s'applique rapidement et facilement, il offre également une 

excellente force de liaison sur la dentine et l'émail. 
Indications d'utilisation:

®L'adhésif de liaison autopolymérisant Alpha-dent  est un adhésif dentaire conçu 
pour coller les matériaux de restauration composites sur la dentine ou sur l'émail.
Contre-indications:

®L'adhésif de liaison autopolymérisant Alpha-dent  est contre-indiqué chez les 
patients ayant des antécédents de réactions allergiques graves aux résines 
méthacryliques.
Mise en garde:
•  Éviter tout contact entre le gel de mordançage et les parties molles, les yeux et 

® ®la peau. Le gel de mordançage Alpha-dent  et Alpha-Etch37  contiennent de 
l'acide phosphorique pouvant être corrosif. En cas de contact avec les parties 
molles, les yeux ou la peau, rincer immédiatement à l'eau pendant au moins 15 
minutes. Consulter immédiatement un médecin.

Précautions générales:
•  Selon la législation fédérale américaine, ce produit ne peut être vendu que par 

un dentiste ou sur ordonnance d'un dentiste.
• Passer en revue les instructions et la fiche de données de sécurité (FDS) 

(www.dentaltech.com/resource) pour tous les matériaux fournis avant de 
commencer le traitement. N'utiliser le produit que conformément aux 
instructions.

•  Prévenir toute contamination croisée de la pâte et du catalyseur. Si les produits 
sont mélangés, cela entraînera le durcissement de l'adhésif dans les flacons.

Réaction indésirable:
Les allergies ou affections pré-existantes relatives à la peau, aux yeux et aux 
voies respiratoires sont susceptibles d'être aggravées par une exposition à ce 
produit.
Mode d'emploi:
1. Préparer la dent. Isoler et sécher soigneusement la dent.

® ®2. En cas d'utilisation du gel de mordançage Alpha-dent  ou Alpha-Etch37 , 
appliquer le gel ou le liquide de mordançage sur l'émail préparé pendant 15 
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Beschrijving:
®Alpha-dent  zelfuithardend bonding adhesief is een veelzijdig adhesief bestaand 

®uit een basisproduct en een katalysator. Alpha-dent  zelfuithardend bonding 
adhesief is snel, gemakkelijk aan te brengen en biedt uitstekende hechtkracht 
voor dentine en glazuur. 
Indicaties voor gebruik:

®Alpha-dent  zelfuithardend bonding adhesief is een dentaal adhesief waarmee 
restauratiematerialen van zelfuithardend composiet aan glazuur en dentine 
worden gehecht.
Contra-indicaties:

®Alpha-dent  zelfuithardend bonding adhesief is gecontra-indiceerd bij patiënten 
die in het verleden een ernstige allergische reactie op methacrylaatharsen 
hebben ondervonden.
Waarschuwing:
• Voorkom dat het etsmiddel in aanraking komt met weke delen, de ogen en de 

® ® huid. Alpha-dent -etsmiddel en Alpha-Etch37 bevatten fosforzuur, een stof 
die corrosief is. Bij aanraking met weke delen, de ogen of de huid deze 
onmiddellijk ten minste 15 minuten met water spoelen. Onmiddellijk medische 
hulp inroepen.

Algemene voorzorgsmaatregelen:
•  Volgens de Amerikaanse wetgeving mag dit hulpmiddel alleen door of op 

voorschrift van een tandarts worden gekocht.
• B e k i j k  d e  i n s t r u c t i e s  e n  v e i l i g h e i d s i n f o r m a t i e b l a d e n  ( o p 

www.dentaltech.com/resources) voor alle meegeleverde materialen alvorens 
met de behandeling te beginnen. Uitsluitend volgens de aanwijzingen 
gebruiken.

• Vermijd kruisverontreiniging van het basisproduct en de katalysator. Wanneer 
het ene product wordt verontreinigd met het andere, wordt het adhesief in de 
flesjes hard.

Bijwerking:
Blootstelling aan dit product kan allergische of bestaande aandoeningen van de 
huid, ogen en luchtwegen verergeren.
Gebruiksaanwijzing:
1. Bereid de tand voor. Isoleer de tand en blaas deze zorgvuldig droog.

® ®2. Bij toepassing van Alpha-dent  etsmiddel of Alpha-Etch37  het etsmiddel 
aanbrengen op het voorbereide tandglazuur en laat het 15 seconden inwerken. 
Als het wordt aangebracht op dentine laat het dan 10 seconden inwerken. 
Lichtjes schudden van het etsmiddel tijdens het aanbrengen kan de werking 
ervan verhogen. Laat het etsmiddel nooit langer dan 60 seconden op de tand 
zitten.

3. Spoel de tanden grondig met water om alle etsmiddelresten te verwijderen. 
Isoleer ze opnieuw en droog ze met olie- en vochtvrije perslucht. Het 
tandoppervlak moet een matte helderwitte kleur hebben. Herhaal stap 2 als dit 
niet het geval is. Het is belangrijk dat de tand volledig droog is alvorens verder 
te gaan.

4. Doseer een gelijke hoeveelheid, een of twee druppels van de katalysator en het 
®basisproduct van het Alpha-dent  bonding adhesief op een mengblok of ander 

geschikt oppervlak. Meng grondig gedurende 5 tot 10 seconden.
5. Breng met de tip van een geheel in het materiaal gedrenkt borsteltje één royale 

en gelijkmatige laag van het mengsel op de geprepareerde tand aan. Alpha-
®dent  bonding adhesief begint uit te harden binnen 30 seconden nadat is 

begonnen met mengen.
6. Na 45 seconden kan het zelfuithardende restauratiemateriaal op het Alpha-

®dent  bonding adhesief worden aangebracht; er hoeft niet te worden gewacht 
tot het bonding adhesief volledig is uitgehard. 90 seconden nadat is begonnen 

®met mengen is het Alpha-dent  bonding adhesief volledig uitgehard. 
Raadpleeg de instructies van de fabrikant voor het aanbrengen, uitharden en 
afwerken van de restauratiematerialen.

Opslag:
• De aanbevolen opslagomstandigheden zijn een temperatuur tussen 2 °C en 27 

°C. Het product moet vóór gebruik op kamertemperatuur (23 °C) worden 
gebracht. Niet invriezen. Op de buitenste verpakking is de uiterste 
gebruiksdatum aangegeven.

• De houders goed gesloten houden wanneer ze niet in gebruik zijn.

secondes ou, s'il est appliqué sur la dentine, mordancer pendant 10 secondes. 
Le fait d'agiter doucement le gel de mordançage pendant son application peut 
renforcer son action. Ne jamais laisser le gel de mordançage sur la dent 
pendant plus de 60 secondes.

3. Rincer soigneusement les dents à l'eau pour retirer toutes les traces du gel de 
mordançage. Isoler à nouveau et sécher avec de l'air comprimé sans huile ni 
humidité. La surface doit sembler mate et d'un blanc givré. Si ce n'est pas le 
cas, répéter l'étape 2. Il est important que la dent soit tout à fait sèche avant 
d'effectuer le travail.

4. Mettre des quantités égales, une ou deux gouttes, de catalyseur et de base de 
®l'adhésif de liaison Alpha-dent  sur une compresse de mélange ou sur toute 

autre surface appropriée. Bien mélanger pendant 5 à 10 secondes.
5. Imbiber la pointe d'une brosse et appliquer généreusement une couche 

uniforme sur la dent préparée. L'adhésif de liaison autopolymérisant Alpha-
®dent  commencera à durcir dans les 30 secondes qui suivent le début du 

mélange.
6. Après 45 secondes, la mise en place du matériau de restauration composite 

®autopolymérisant Alpha-dent  peut être effectuée sur l'adhésif de liaison 
autopolymérisant sans attendre que l'adhésif de liaison ait pris complètement. 

®L' adhésif de liaison Alpha-dent  durcira dans les 90 secondes qui suivent le 
début du mélange. Consulter les instructions du fabricant pour la mise en 
place, la polymérisation et la finition des matériaux de restauration.

Stockage:
•  Les conditions de stockage recommandées sont comprises entre 2 °C et 27 °C 

et le matériau doit être à température ambiante avant d'être utilisé (23°C). Ne 
pas congeler. Voir l'emballage extérieur pour la date d'expiration.

• Conserver les récipients fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

-La marque CE a été obtenue en 1998.

Aprašas
®Savaime kietėjantys rišamieji klijai Alpha-dent  yra universalūs klijai, sudaryti iš 

®bazės ir katalizatoriaus. Savaime kietėjančius rišamuosius klijus Alpha-dent  
nesudėtinga naudoti, jie užtikrina puikią rišamąją jėgą su dentinu ir emaliu. 
Naudojimo indikacijos

®Savaime kietėjantys rišamieji klijai Alpha-dent  yra dantų klijai, skirti šviesa 
kietinamoms kompozicinėms restauracinėms medžiagoms surišti su dentinu.
Kontraindikacijos

®Savaime kietėjančių rišamųjų klijų Alpha-dent  negalima naudoti pacientams, 
kuriems anksčiau diagnozuota sunki alerginė reakcija metakrilato dervoms.
Įspėjimas
•  Venkite ėsdiklio sąlyčio su minkštaisiais audiniais, akimis ir oda.  Ėsdiklyje 

® ®Alpha-dent  ir Alpha-Etch37  yra ėsdinančios fosforo rūgšties.  Jai patekus 
ant minkštųjų audinių, į akis ar ant odos, užterštą vietą nedelsdami bent 15 
minučių plaukite vandeniu.  Iškart kreipkitės medicininės pagalbos.

Bendrosios atsargumo priemonės
•  Pagal JAV federalinius įstatymus šį gaminį leidžiama parduoti tik odontologui 

arba jo nurodymu.
• Prieš pradėdami gydyti, perskaitykite visų pateiktų medžiagų instrukcijas ir 

saugos duomenų lapus (www.dentaltech.com/resource).  Naudokite tik taip, 
kaip nurodyta.

•  Būtina vengti bazės ir katalizatoriaus kryžminės taršos. Jei bet kurio preparato 
paklius į kitą komponentą, buteliukuose esantys klijai sukietės.

Nepageidaujama reakcija
Šio gaminio poveikis gali sustiprinti alergines būkles ar esamus odos, akių ir 
kvėpavimo sistemos sutrikimus.
Naudojimo instrukcijos
1. Paruoškite dantį. Dantį kruopščiai izoliuokite ir nudžiovinkite.

® ®2. Jei naudojate ėsdiklį Alpha-dent  arba Alpha-Etch37 , užtepkite jo ant 
paruošto emalio ir ėsdinkite 15 sekundžių (dentiną pakanka ėsdinti 10 
sekundžių).  Atliekant ėsdinimo procedūrą, ėsdiklio veikimą galima sustiprinti 
šviesa. Ėsdiklio niekada nepalikite ant danties ilgiau kaip 60 sekundžių.

3. Dantis kruopščiai nuskalaukite vandeniu, kad būtų pašalintas visas ėsdiklis. 
Vėl izoliuokite ir nusausinkite sausu suspaustu oru be alyvos. Paviršius turi 
atrodyti matinis, lyg aptrauktas šerkšno. Jei taip nėra, kartokite 2 veiksmą. 
Prieš pradedant procedūrą svarbu, kad dantis būtų visiškai sausas.

4. Ant maišymo lentelės ar kito tinkamo paviršiaus išspauskite po vieną ar du 
®rišamųjų klijų Alpha-dent  ir katalizatoriaus ir bazės lašus. Kruopščiai 

maišykite 5–10 sekundžių.
5. Kruopščiai sumirkykite šepetėlio galiuką ir ant paruošto danties gausiai 

®užtepkite vieną tolygų sluoksnį. Rišamieji klijai Alpha-dent  pradės kietėti per 
30 sekundžių nuo maišymo pradžios.

®6. Praėjus 45 sekundėms ant rišamųjų klijų Alpha-dent  galima dėti savaime 
kietėjančios restauracinės medžiagos, nelaukiant, kol rišamieji klijai visiškai 

®sukietės. Rišamieji klijai Alpha-dent  visiškai sukietėja praėjus 90 sekundžių 
nuo maišymo pradžios. Žr. gamintojo nurodymus dėl restauracinių medžiagų 
uždėjimo, kietinimo ir apdailos.

Laikymas
•  Rekomenduojama laikyti nuo 2 °C (36 °F) iki 27 °C (80 °F) temperatūroje; prieš 

naudodami leiskite sušilti iki kambario temperatūros (23 °C (73 °F).  
Neužšaldykite.  Galiojimo laiko pabaigos data nurodyta ant išorinės pakuotės.

• Nenaudojamas talpykles laikykite uždarytas.
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